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会議内容 

• イントロ（情報共有：発生状況 等） 

• 情報提供（multiplex RealTime-PCR） 

• 情報提供（マダニ同定資料） 

• 情報提供（遺伝子検出用検体の採取法） 

• 活動状況と今後の予定 

• 意見交換 



四類感染症における報告数上位疾患 (2013末現在） 
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R. japonica(日本紅斑熱) 

R. helvetica 

R. heilongjiangensis(極東紅斑熱) 

R. tamurae 

O. tsutsugamushi(つつが虫病) 

B. afzerii(ライム病) 

B. garinii(ライム病) 

B. miyamotoi(新興回帰熱) 

A. phagocytophilum 

TBEv(ダニ媒介性脳炎) 

SFGR 

SFTSv(重症熱性血小板減少症候群) 

バベシア 

マダニ媒介 ツツガムシ媒介 

R. typhi(発疹熱) 

ノミ媒介 

発生年 
発生地
域 

発表 

1977 長崎県
対馬 

坪井義昌 他, 昭和52年国立予防衛生
研究所年報 110, 1978  

1986 福島県 藤田博己 他, 大原綜合病院年報50: 
37-40, 2010  

1994 福井県 高木和貴 他, 感染症学雑誌75: 341-
344, 2001  

1997 鳥取県 常井幹生 他, 第61回山陰小児科学会 
1998  

2003 徳島県 Sakaguchi S, et al., Emerg Infect Dis 10: 
964-965, 2004  

1950年代以降の国内発生 ＊特定疾患に固執することのない対応が重要。 



Primers and probes used in this study 

Assay format Gene  Amplicon  Primer  Sequence (5' to 3') 

  target size (bp) or probe   

16S rRNA 120 

OR-F GGAGCATGCGGTTTAATTCG 

Multiplex OR-R GCCATGCAACACCTGTGTGT 

real-time PCR Ot-FAM FAM-AATGGAGACATTTTTCTTC-MGB 

Rj-VIC VIC-CGGATCGCAGAGATG-MGB 

Master Mix 

Multiplex real-time PCR用試薬としてPremix Ex Taq™ (Perfect Real Time)（タ
カラバイオ）を使用し，primer各0.3μＭ，MGB probe各0.2μＭ，Premix Ex Taq用
buffer 12.5μｌおよびROX Reference Dye II (50×)を0.5μｌを蒸留水と混合し，1 

tube当たり22.5μｌとした．Template 2.5μｌ 

反応条件 

95℃で30秒加熱後，95℃で5秒，60℃で40秒を45回 

multiplex RealTime-PCR（SFGR & Scrub typhus） 

開発：静岡県、検証参加施設；秋田県、福島県、広島県、宮崎県、感染研 

投稿準備中 



Reactivity of multiplex real-time PCR  for Rickettsial agents 
Species Strain Isolation source  Multiplex realtime PCR 

Orientia tsutsugamushi Gilliam Human +(Ot-FAM) 

Orientia tsutsugamushi Karp Human +(Ot-FAM) 

Orientia tsutsugamushi Kato Human +(Ot-FAM) 

Orientia tsutsugamushi Kawasaki Human +(Ot-FAM) 

Orientia tsutsugamushi Kuroki Human +(Ot-FAM) 

Orientia tsutsugamushi Shimokoshi Human +(Ot-FAM) 

Orientia tsutsugamushi JP-2:Sato Human +(Ot-FAM) 

Orientia tsutsugamushi JG:Kasei Human +(Ot-FAM) 

Rickettsia asiatica IO-1 Ixodes ovatus +(Rj-VIC) 

Rickettsia conorii Malish 7 Human +(Rj-VIC) 

Rickettsia heilongjiangensis CH8-1 Haemaphysalis concinna +(Rj-VIC) 

Rickettsia helvetica IP-1 Ixodes persulcatus +(Rj-VIC) 

Rickettsia honei TT-118 Ixodes sp. +(Rj-VIC) 

Rickettsia japonica YH Human +(Rj-VIC) 

Rickettsia japonica FT Human +(Rj-VIC) 

Rickettsia rickettsii Sheila Smith Human +(Rj-VIC) 

Rickettsia sibirica 246 Human +(Rj-VIC) 

Rickettsia tamurae AT-1 Amblyomma testudinarium +(Rj-VIC) 

Rickettsia typhi Wilmington  Human - 

Rickettsia sp. LON LON-2 Haemaphysalis longicornis +(Rj-VIC) 

Anaplasma phagocytophilum     - 

Ehrlichia chaffensis - 

Ehrlichia muris     - 



African tick bite fever (R. africae感染）発疹消退後の刺し口とbiopsy材料 

（聖路加国際病院皮膚科 中野敏明 先生 提供） 

リケッチア症の遺伝子検査検体 

紅斑熱群リケッチア（日本紅斑熱）： 痂皮（Eschar）＞紅斑部生検≫急性期血液＊ 

つつが虫病：   痂皮（Eschar）＞紅斑部生検≧急性期血液＊ 

発疹チフス群リケッチア：  紅斑部生検≒急性期血液 

＊血液は抗菌薬投与前 

検査への提出は， 

○痂皮等は乾燥しない程度に生食等で湿らせたガーゼ等に包んで検査室に。 

○セーラムチューブやスピッツ等では綿球を使うと便利。 

<2mm径のトレパンで採材 

2ｍｍ角で十分 



活動状況（役割） 
– 標準株、分離株の維持（リスク分散）。 

– 診断用抗原並びにPCR陽性コントロールの分担作製と供給。 

– 実験室診断技術の相互評価（技術の維持） 

– 新規診断法等の相互評価。 

– 疫学情報、診断情報の収集・分析と共有。 

– 緊急時のバックアップ体制 

– 検査マニュアルの作成、改訂 

– 検査技術の研修 

– その他 


